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Contamination of Anesthesia Circuits by Pathogens
Luiza Alves de Castro Arai 1, Ricardo Bentes Azevedo 2
Summary: Arai LAC, Azevedo RB – Contamination of Anesthesia Circuits by Pathogens.
Background and objectives: Evaluation of contamination of anesthesia circuits by collecting 56 culture samples from the circular system; 
previously reprocessed tracheas by disinfection with 1% hypochlorite or 2% glutaraldehyde after being washed in non-sterile water and soap 
and dried by using compressed air and stored in surgical grade paper; and from other places of the non-reprocessed respiratory circuit, before 
anesthetic procedures.
Methods: Samples from the inspiratory and expiratory branches of the tracheas, canister, soda-lime, and collector jar (drain) through swab in 
Stuart medium and streaked in Agar blood, Mac Conkey, and Sabouraud growth media.
Results: The level of contamination with fungus and bacteria in the inspiratory and expiratory branches of tracheas reached up to 39.3% in some 
sites; in some cases, more than one microorganism was present, 75% fungal and 25% bacterial contamination. Cultures were positive for Candida 
sp., Dermatophytus sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, and Staphylococcus epider-
midis. Contamination was observed in 25% of the canisters with growth of Candida sp., Penicillium sp., Dermatophytus sp., Aspergillus sp., and 
Fusarium sp. In the collector jar, a contamination rate of 36% was observed with growth of Candida sp., Dermatophytus sp., S. saprophyticus 
and Acinetobacter baumannii. Microorganisms did not grow in soda-lime cultures.
Conclusions: In all sites investigated except for soda-lime growth of microorganisms was observed with the possibility of cross infection.
Keywords: Equipment Contamination; Anesthesia, Closed-Circuit; Ventilators, Mechanical; Cross Infection.
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INTRODUCTION
Soda-lime is an integral part of the anesthesiologist daily 
practice 1,2. It absorbs carbon dioxide in the respiratory circuit 
of the anesthesia equipment, allowing the use of low flow of 
fresh gases to reduce anesthetic consumption, maintain the 
body temperature of the patient, airways humidity, and avoid 
pollution of the operating room 3. Due to lower consumption of 
gases and anesthetics, it is an economic ally of the hospital, 
besides maintaining the humidity of inhaled air, avoiding the 
harmful effects of dry gases, such as drying, inflammation, 
and loss of ciliary movement, it decreases flow, reducing pul-
monary complacency 4. Absorption of carbon dioxide repre-
sents an exothermic chemical reaction. In the closed circuit, 
water and heat from the reaction contribute for humidification 
and warming of the mixture. Besides water from the chemical 
reaction, water also comes from the loss of liquid from the 
expiratory phase, which accumulates in the expiratory branch 
of the respiratory circuit, in the canister, and throughout the 
circuit therefore creating an ideal culture medium for growth 
of microorganisms 5.
Although soda-lime has a bactericidal effect, besides its 
cytolytic effect5, when there is direct contact between the mi-
croorganism and the soda-lime granule, experimental studies 
have reported survival of Pseudomonas aeruginosa, for 18 
hours, and Mycobacterium tuberculosis, for 48 hours, in a 
soda-lime solution 6, and that those microorganisms crossed 
the soda-lime-containing canister.
In this ideal culture medium (heat and humidity) for micro-
organisms in the respiratory circular system of the anesthetic 
device, Gram-negative bacteria such as Flavobacterium and 
Pseudomonas 7 have been isolated. Also, a case of transmis-
sion of hepatitis C, whose culprit was most likely the reutiliza-
tion of the circular circuit 8 has been reported, as well as other 
studies demonstrating the growth of several microorganisms 
in the circular system of the anesthesia equip ment 5,7,9-13. 
Currently, several steps have been used to resolve the con-
tamination and possibility of cross transmission such as disin-
fection and sterilization of corrugated tubings, sterilization of 
tubings, use of non-reusable circuits, and the use of bacterial 
filters in the circuit.
Through bacteriologic tests of the material from the inside 
of the expiratory branch of the valvular circuit, after prior dis-
infection for 30 minutes with 2% glutaraldehyde, bacterial 
 growth was observed despite the disinfection routine used 9. 
In another study, investigators used samples from the expira-
tory and inspiratory branches of the anesthesia circuit, which 
were previously cleaned with non-sterile soap and water and 
disinfected with 1% sodium hypochlorite, dried with com-
pressed air, and stored without packing. Bacterial growth was 
observed in all samples. In the so-called clean tracheas, bac-
terial growth was observed in 35.5% of the de samples, while 
in the group of tracheas that had been used bacterial growth 
was observed in 40% of the samples. In the sample of the 
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interior of the inspiratory branch, growth of two Gram-negative 
bacteria that cause pulmonary infection, besides other from 
the saprophytic flora of the human skin was observed 10. The 
objective of the present study was to evaluate the contamin-
ation of reprocessed tubings and non-reprocessed parts of 
anesthesia circuits.
METHODS
After approval by the study nucleus and the General Board of 
the Hospital Geral de Palmas  and Hospital Oswaldo Cruz de 
Palmas, TO, Brazil, 56 samples were collected from Takaoka, 
Dräger, and Intermédica anesthesia equipment: 25 samples 
from Takaoka, 20 samples from Dräger, and 11 samples from 
Intermédica anesthesia equipment. Samples were collected 
before each anesthesia and they were divided in groups ac-
cording to collection sites: inspiratory branch, expiratory bran-
ch, canister, collector jar, and soda-lime (for each sample, 
three granules of soda-limes were collected).
Collection was performed with a swab with Stuart medium, 
a transport and conservation culture medium, and streaked in 
culture media for growth and isolation, i.e., Agar blood, Mac 
Conkey, Mannitol, and Sabouraud.
Initially, the person responsible for the operating room was 
asked whether tracheas of the anesthesia circuits had been 
changed; if affirmative, samples were collected.
Samples were collected using a swab with a transport me-
dium, from within the inspiratory and expiratory branches, from 
their proximal and distal portions, with circular movements in 
their internal surface. Material was also collected from the in-
ternal walls of the canister before anesthesia.
Collections were performed in the circulatory circuits of 
Dräger, Intermédica, and Takaoka anesthesia equipment.
In the Intermédica anesthesia equipment, shortly after the 
canister in the circular circuit, there is a recipient used to drain 
(collector jar) the liquid accumulated during surgery.
In all cases, soda-lime granules were collected before 
anesthesia; therefore, for each anesthesia, there were at 
 least four samples, and when the Intermédica was used, five 
samples.
Samples were collected with a swab containing a transport 
media, so samples remained viable; although it is not a nutri-
tive medium, the Stuart medium, a semi-solid medium cont-
aining thiglycolate, glycerol phosphate, and sodium chloride, 
was chosen since it preserves the viability of most pathogens.
The routine of washing corrugated tracheas and how em-
ployees cleaned them was followed-up. It was observed that 
after each anesthesia, corrugated tracheas were collected 
and sent to the surgical instrument cleaning service. There, 
they were washed on tap water and placed in a solution of 
1% sodium hypochlorite for 30 minutes. After this proce dure, 
those corrugated tracheas were washed in running water, 
dried with compressed air, and packed in non-sterile surgical 
grade paper and sent along with sterile material to be stored. 
After some time, when approximately 50% of samples were 
collected in the Hospital Geral de Palmas, by determination of 
the CCIH, there was a change in protocol, and 2% glutaralde-
hyde17 was used in place of the hypochlorite.
In some occasions, it was observed that tracheas in the 
anesthesia equipment were not changed, but employees still 
confirmed they were changed.
In Hospital Oswaldo Cruz, a change in protocol according 
to the CCIH was also done. However, tracheas were steril-
ized after removal of dirty material; this change in protocol 
was done after approximately 80% of samples had been col-
lected.
In those hospitals, an attempt to standardize the soda-lime 
was made; it would only be changed after a standard retention 
of CO2, according to capnography had been achieved16; how-
ever, anesthesiologists’ staff change all the time, and some 
of them ordered the change of soda-lime whenever its color 
changed from white to purple, while others order its change 
whenever their shift began. It was observed that, in the majo-
rity of samples, it was replaced whenever its color changed, 
with a mean time of three days. In three cases, the soda-lime 
was changed after, approximately, 15 days. And in some ca-
ses, the change in soda-lime was not recorded.
In one of the hospitals cleaning of the canister was 
standard ized. It was washed with water and soap, disinfected 
with an alcohol solution and/or with sodium hypochlorite; in 
the other hospital the soda-lime was changed, but the canister 
was not cleaned.
With a total of 235 samples, which were streaked in culture 
media for Gram-positive and Gram-negative bacteria and fun-
gus, a total of 705 cultures were performed. Of those, only the 
cultures of soda-lime did not show any growth.
During collection, it was evaluated whether the samples did 
not touch any other part of the anesthesia equipment to avoid 
false-positive results.
It was observed that anesthetic procedures lasted a mean 
of two hours and thirty minutes. At the end of the procedure, 
the circuits were changed and the external part of the equip-
ment was disinfected with 70% alcohol. It was attempted to 
establish a mean time between the use of the equipment and 
a new collection; however, due to the rotation of anesthesiolo-
gists and the variety in anesthetic techniques used it was not 
possible. Therefore, the time among collections, the reuse of 
the equipment, and a new collection varied.
The software Excel® for Windows® was used for proces-
sing the data. The software SPSS® (Statistic Package for the 
Social Sciences, Chicago, IL, USA) version 13 for Windows® 
was used for all statistical analysis.
RESULTS
Samples were collected from 56 anesthetic procedures. For-
ty-five of those samples were collected from the inspiratory 
and expiratory branches of the trachea, canister, and soda-
lime from Takaoka and Dräger anesthesia equipment.
Eleven samples were collected from the collector jar, a 
drain of the circular circuit, beside the sites already mentio-
ned, from the Intermédica equipment.
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Table IV – Results of Cultures form Collecting Jars
Microorganism n %
Candida sp. 1 9
A. baumannii 1 9
S. saprophyticus 1 9
S. epidermidis 1 9
Dermatophytus sp. 1 9
No growth 6 55
Total 11 100
Table I – Results of Cultures of the Samples from the 
Inspiratory Branches in Anesthetic Procedures
Microorganism
Before
n %
Candida sp 4 7.1
Dermatophytus sp. 5 8.9
Penicillium sp. 5 8.9
Other fungus 2 3.6
S. saprophyticus 4 5.4
S. aureus 1 1.8
No growth 35 64.3
Total 56 100
Table II – Results of Cultures of Samples from the 
Expiratory Branches in Anesthetic Procedures
Microorganism
Before
N %
Candida sp. 7 12.5
Dermatophytus sp. 6 10.7
Penicillium sp. 1 1.8
Aspergillum sp. 1 1.8
Other fungus 2 3.6
S. aureus 2 3.6
S. epidermidis 1 1.8
S. saprophyticus 2 3.6
No growth 34 60.7
Total 56 100
Table III – Results of Cultures from Canisters in Anesthetic 
Procedures
Microorganism
Before
n %
Candida sp. 6 10.7
Dermatophytus sp. 3 5.4
Penicillium sp. 2 3.6
Aspergillum sp. 1 1.8
Fusarium sp. 1 1.8
No growth 41 76.7
Total 56 100
Soda-lime: Growth of fungus or Gram-positive and Gram-
negative bacteria was not observed in all cultures of 56 sam-
ples of soda-lime granules.
Inspiratory Branch: Table I shows the results from the sam-
ples of this site. In 19 samples (33.9%) collected before the 
procedure, the presence of at least one microorganism was 
demonstrated. Besides, more than one microorganism was 
detected in two of those samples (3.6%), Staphylococcus 
aureus, in one of the cases, and Staphylococcus saprophyti-
cus, in the other. In four samples, growth of S. saprophyticus 
was observed, while in one sample, the growth of S. aureus 
was observed. Regard ing fungal growth, it was positive in 16 
samples with the  growth of Candida sp., Penicillium sp., and 
Dermatophytus sp.
Expiratory Branch: Results of the samples are shown in 
Table II. Twenty-two samples (39.3%) collected before the 
procedure showed growth of microorganisms. More than one 
organ ism was not detected in any of the samples. In five sam-
ples, the growth of S. aureus, S. saprophyticus, and Staphylo-
coccus epidermidis was observed  while seventeen samples 
showed growth of fungus, Candida sp., Penicillium sp., Der-
matophytus sp., and Aspergillus sp.
Canister: Fourteen samples (25%) collected before the 
procedure were positive (Table III) with growth of Candida 
sp., Penicillium sp., Dermatophytus sp., Aspergillus sp., and 
Fusarium sp. Growth of more than one microorganism was 
not observed.
Collector jar: Five samples were positive (45%). In two 
anesthetic procedures, more than one organism was ob-
served, S. saprophyticus, in one of the cases (9.1%), and a 
Gram-negative bacterium, Acinetobacter baumannii, in the 
other (9.1%). In another culture, growth of S. saprophyticus, 
as well as S. epidermidis, was observed. In two samples, the 
growth of two types of fungus was observed in fungal-specific 
media: Candida sp. and Dermatophytus sp. (Table IV).
DISCUSSION
Since the antimicrobial activity of glutaraldehyde depends 
on the conditions of use, such as dilution, contents of orga-
nic material 17, and inadequate use it can lead to the deve-
lopment of a biofilm, a microbial mass containing cell and 
extracellular material on the surface of objects immersed in 
liquids (including blood) 17. Similarly, aqueous chloride solu-
tions are bactericidal with good germicide action, although 
spore-forming microorganisms are 10 to 1000 times more 
resistant to chlor ide than vegetative bacteria, and organic 
material and alkaline detergents can reduce the efficacy of 
chloride compounds. Chloride compounds are indicated for 
medium level disinfection of articles and surfaces as well as 
decontamination of surfaces 17. Therefore, removal of orga-
nic material and any dirty matter is necessary for the efficacy 
of those compounds.
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It was observed that initially corrugated tubes were washed 
with water and soap and placed in 1% hypochlorite or 2% glu-
taraldehyde solution for 30 minutes, and later washed on tap 
not sterile water, and dried with compressed air. When this 
non-sterile air from a non-filtered humid system reaches the 
internal surface of those tubings, they are actually placing new 
microorganisms in the inspiratory and expiratory branches.
When the compressed air jet reaches the internal surfaces 
of the inspiratory and expiratory branches of the circular circuit 
of the equipment, in sites with dirt or biofilm residues, there is 
the possibility that the compressed air jet will remove the dirt 
spot and spread it in the interior of the tube therefore repopu-
lating a greater area on the internal lumen of the tubing with 
still viable microorganisms due to the biofilm.
Since the compressed air jet, that is humid, does not have a 
bacterial or fluid filter, at the moment those corrugated  tubes, 
dried, in theory, are packed in surgical-grade paper they are 
still humid due to the compressed air used with a fine layer of 
fluid. At this moment, a proper environment for the growth of 
microorganisms was created.
In processed corrugated tubes, called cleaned, we obtai-
ned cultures with growth of Candida sp., Dermatophytus sp., 
Aspergillus sp., and Penicillium sp., as well as the growth of 
bacteria, such as S. aureus, S. epidermidis, and S. sapro-
phyticus.
Even after being reprocessed, inspiratory and expiratory 
tubings showed a high index of contamination 4-6,9-13,28,19, sug-
gesting that the way reprocessing is being performed it is not 
effective and it did not achieve its objective.
Besides, there are parts of the respiratory circuit of the 
anesthesia equipment that are not cleaned between anes-
thesias, such as the soda-lime canister, which, most times, 
is changed whenever the soda-lime is changed, without 
prior cleaning of the canister, after several anesthetic pro-
cedures.
Directional valves, pop off valves, and reservoir balloons 
are also part of the anesthesia equipment through which ga-
ses enter and leave the patient during mechanical ventilation; 
those gases are hot and humid, may it be by the process of 
respiration or release of heat and water from soda-lime during 
absorption of expired CO2. This causes accumulation of liquid 
throughout the respiratory circuit, therefore creating a proper 
environment for the growth of microorganisms not only in the 
corrugated tubes but also in other places increasing the pos-
sibility of crossed-contamination 6-8,11-13.
Although in the present study soda-lime cultures did not 
show growth of microorganisms, there are studies such as 
those of Langevin who reported the survival of M. tuberculo-
sis for more than 48 hours in a highly alkaline medium, and 
the potential for its spread through the respiratory circuit of the 
anesthesia equipment 6,19.
In the cultures of the canister only the growth of viable fun-
gus was observed, despite the alkaline medium it was not re-
gularly washed. We obtained positive culture for Aspergillus 
sp., which can cause pulmonary infection 20.
Similar to Murphy et al. 13, that observed contamination in 
several sites of the respiratory circuit of the anesthesia equip-
ment, in the present study contamination was also observed. 
In the study conducted on the viability of bacteria after passing 
through the circular circuit of the anesthesia equipment, they 
recommended recommended the change of disposable parts 
and sterilization of all other parts of the circuit.
We questioned whether other parts of the respiratory cir-
cular circuit of the anesthesia equipment from which samples 
were not collected could show a high degree of contamination.
The high index of contamination in the parts of the respira-
tory circuit of the anesthesia equipment that were analyzed 
shows that reprocessing is ineffective in disinfecting. How-
ever, even if those parts had been sterilized the whole pro-
cess becomes invalid when parts of the same circuit are not 
clean ed between each anesthetic procedure, generating the 
possibility of crossed contamination among patients 6,8.
In a group of 520 patients undergoing inhalational general 
anesthesia the efficacy of low-resistance 0.22-micron bacte-
rial filters in the prevention of postoperative pneumonia14 was 
evaluated. A difference in the development of pneumonia bet-
ween the group that used the filter and the group that did not 
use the filter was not observed. Those results suggest that 
the use of bacterial filters does not have any influence on the 
incidence of postoperative pneumonia.
In a study to evaluate the efficacy of cleaning the anesthesia 
equipment to determine whether the use of bacterial filters is 
needed, three groups of patients, one with symptoms of respi-
ratory tract disease, one with secretions in the respiratory tract, 
and the last one with chronic bronchitis, were evaluated 15. Out 
of 550 cultures performed before and after anesthesia only five 
cultures were positive for non-pathogenic bacteria, indicating 
that colonization of the equipment is low and it is controlled by 
adequate cleaning and sterilization after the use not justifying 
the use of bacterial filters in anesthesia equipment.
Although the corrugated tracheas of the circular system 
underwent disinfection with 1% hypochlorite or 2% glutaral-
dehyde before each anesthetic procedure, culture of the sam-
ples from their internal walls showed the presence of viable 
microorganisms.
Under the conditions of the present study, one can con-
clude that the circular systems of anesthesia equipment can 
show an elevated degree of contamination by pathogenic mi-
croorganisms that can lead to cross infection. Only steriliza-
tion accompanied by mechanical cleaning and high-level di-
sinfection of non-sterilizable components can guarantee their 
safe reutilization.
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Artigos Científicos
Contaminação do Aparelho de Anestesia por Agentes 
Patógenos
Luiza Alves de Castro Arai 1, Ricardo Bentes Azevedo 2
Resumo: Arai LAC, Azevedo RB – Contaminação do Aparelho de Anestesia por Agentes Patógenos.
Justificativa e ojetivos: Avaliação da contaminação dos aparelhos de anestesia por meio de coletas de 56 amostras para cultura no sistema 
circular do aparelho de anestesia, em traqueias previamente reprocessadas por desinfecção com hipoclorito à 1% ou glutaraldeído à 2% , após 
lavagem com sabão e água não estéreis, secas com jato de ar comprimido e armazenadas em papel com grau cirúrgico, e em outros locais do 
circuito respiratório não reprocessados, antes dos procedimentos anestésicos. 
Método: Foram realizadas culturas de amostras das traqueias dos ramos inspiratórios, ramos expiratórios, canister, cal sodada e frasco coletor 
(dreno), em swab com meio Stuart e semeadas em meio de cultura Agar sangue, Mac Conkey e Sabouraud. 
Resultados: Nas traqueias reprocessadas dos ramos inspiratórios e expiratórios dos aparelhos de anestesia, o nível de contaminação em alguns 
sítios foi de até 39,3%, com a presença de fungos e bactérias e, em alguns casos, com a presença de mais de um micro-organismo sendo 75% da 
contaminação de fungos e 25% de bactérias. Foi encontrada cultura positiva para Candida sp., Dermatophytus sp., Penicillium sp., Aspergillus 
sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticcu e Staphylococcus epidermidis. No canister houve contaminação em 25% com o 
crescimento de Candida sp., Penicillium sp., Dermatophytus sp., Aspergillus sp. e Fusarium sp. No frasco coletor, observou-se a contaminação 
de 36% das amostras analisadas com crescimento de Candida sp., Dermatophytus sp., Staphilocccus saprophyticus e Acinetobacter bauman-
nii. Nas culturas da cal sodada não houve crescimento de micro-organismos. 
Conclusões: Em todos os pontos analisados, com exceção da cal sodada, houve crescimento de micro-organismos com a possibilidade de 
haver contaminação cruzada.
Unitermos: APARELHO DE ANESTESIA, Sistema respiratório: contaminação; COMPLICAÇÕES: Infecção hospitalar.
[Rev Bras Anestesiol 2011;61(1): 50-59] ©Elsevier Editora Ltda.
INTRODUÇÃO 
A cal sodada faz parte da prática clínica diária do anestesio-
logista 1,2. É um absorvedor de dióxido de carbono no sistema 
respiratório do aparelho de anestesia, o que permite que seja 
utilizado um baixo fluxo de gases frescos a fim de reduzir o 
consumo de anestésico, manter a temperatura corporal do 
paciente, conservar a umidade das vias aéreas e evitar po-
luição na sala de cirurgia 3. Devido ao menor consumo de 
gases e de anestésicos, torna-se um aliado econômico da 
unidade hospitalar. Além de manter a umidade do ar inalado, 
evitando os efeitos deletérios de gases secos, tais como res-
secamento, inflamação e perda dos movimentos ciliares, leva 
à redução do fluxo, causando diminuição da complacência 
pulmonar 4. A absorção do dióxido de carbono é uma rea-
ção química exotérmica. No sistema em circuito fechado, a 
água e o calor da reação contribuem para a umidificação e 
o aquecimento da mistura. Além da água da reação química, 
há também água proveniente da perda de líquido pela fase 
expiratória da respiração, sendo a água acumulada no ramo 
expiratório do circuito respiratório, no canister e em todo o 
circuito, gerando um meio de cultura ideal para o crescimento 
de germes 5. 
Apesar de a cal sodada exercer efeito bactericida, além 
de seu efeito citolítico 5 quando há contato direto do micro-
organismo com seu grânulo, trabalhos experimentais relatam 
a sobrevida da Pseudomonas aeruginosa por 18 horas e do 
Mycobacterium tuberculosis por 48 horas em uma solução 
salina de cal sodada 6 e que os mesmos atravessam o canis-
ter contendo a cal sodada.
Nesse meio ideal de cultura para micro-organismo (calor 
e umidade) no sistema circular respiratório do aparelho de 
anestesia e de micro-organismos 15 presentes nos líquidos 
acumulados nesses circuitos, foram isolados Gram-negativos 
das espécies Flavobacterium e Pseudomonas 7, assim como 
houve um caso de transmissão de hepatite C que teve como 
causa provável a reutilização do circuito circular do aparelho 
de anestesia 8, além de outros trabalhos com resultados que 
demonstram o crescimento de vários outros micro-organis-
mos no sistema circular respiratório do aparelho de aneste-
sia 5,7,9-13. Atualmente, várias formas são utilizadas para resolver 
o problema da contaminação e da possibilidade de transmissão 
cruzada, como, por exemplo, desinfecção dos corrugados e sua 
respectiva esterilização, esterilização dos tubos, uso de circuito 
descartável e de filtros bacterianos no circuito.
Por meio de exames bacteriológicos realizados em mate-
rial colhido do interior do ramo expiratório do circuito valvular 
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do aparelho de anestesia, após desinfecção prévia por 30 
minutos com glutaraldeído a 2% houve crescimento bacte-
riano apesar da rotina de desinfecção empregada 9. Em ou-
tro trabalho, no qual utilizando material colhido do interior do 
ramo expiratório e do ramo inspiratório do circuito respiratório 
do aparelho de anestesia, previamente lavado com sabão 
e água não estéreis, fez-se desinfecção com hipoclorito de 
sódio a 1% e secagem com jatos de ar comprimido e arma-
zenagem sem embalagem mas houve crescimento bacteria-
no em todos os grupos, sendo que nas traqueias chamadas 
“limpas” o crescimento foi da ordem de 35,5% e no grupo 
das traqueias utilizadas o crescimento bacteriano foi de 40%. 
No grupo de amostra colhida no interior do ramo inspiratório 
houve crescimento de duas bactérias Gram negativas cau-
sadoras de infecções pulmonares, além de outras que são 
germes da flora saprofítica da pele humana 10. O objetivo des-
te estudo foi avaliar a contaminação dos tubos corrugados 
reprocessados e das partes não reprocessadas dos circuitos 
dos aparelhos de anestesia.
MÉTODO
Após a aprovação pelo núcleo de estudos do Hospital Geral 
de Palmas e da diretoria geral desse hospital e do Hospital 
Oswaldo Cruz de Palmas/TO, foram colhidas 56 amostras 
nos equipamentos de anestesia das marcas Takaoka, Dräger 
e Intermédica: 25 amostras foram colhidas no equipamento 
da marca Takaoka, 20 amostras no equipamento da marca 
Dräger e 11 amostras no equipamento da marca Intermédi-
ca. Essas amostras foram colhidas antes de cada anestesia 
e divididas em grupos por local de coleta: ramo inspiratório, 
expiratório, canister, frasco coletor e cal sodada (para cada 
amostra foram colhidos três grânulos da cal sodada).
A coleta foi realizada com swab com meio Stuart, meio de 
cultura para transporte e conservação, e semeada em meios 
de cultura para crescimento e isolamento do tipo Agar san-
gue, Mac Conkey, Manitol e Sabouraud.
Para a coleta das amostras, inicialmente perguntou-se ao 
responsável pela sala de cirurgia se havia realizado a troca 
das traqueias do aparelho de anestesia; caso afirmativo, rea-
lizava-se a coleta. 
A amostra foi colhida dentro do ramo inspiratório e expira-
tório do circuito circular do aparelho de anestesia, em suas 
porções proximais e distais, com movimentos circulares em 
toda a sua parede interna. Também foi coletado material por 
meio de swab das paredes internas do canister, antes das 
anestesias. 
As coletas foram realizadas no sistema circular respiratório 
em aparelhos de anestesia das marcas Dräger, Intermédica 
e Takaoka.
Nos aparelhos de anestesia da marca Intermédica, dentro 
do circuito circular do aparelho de anestesia, logo após a ca-
nister há um recipiente que serve como dreno (frasco coletor) 
do líquido que se acumula durante as anestesias. 
Em todos os casos, foram coletados grânulos de cal soda-
da antes das anestesias, portanto, para cada anestesia ha-
via, no mínimo, quatro amostras e quando era no aparelho da 
marca Intermédica havia cinco amostras.
Foram coletadas em swab estéril contendo meio de trans-
porte para que as amostras permanecessem viáveis e o meio 
escolhido foi o de Stuart, que é um meio semissólido conten-
do tioglicolato, fosfato de glicerol e cloreto de sódio. Embora 
esse não seja um meio nutritivo, preserva a viabilidade da 
maioria dos patógenos.
Foi acompanhada a rotina de lavagem das traqueias cor-
rugadas e como os funcionários realizavam a limpeza. Ob-
servou-se que após cada anestesia geral as traqueias cor-
rugadas eram recolhidas e enviadas ao setor de lavagem de 
instrumental cirúrgico, quando, então, estas eram lavadas, 
enxaguadas com água de torneira e colocadas em solução 
de hipoclorito de sódio a 1% e deixadas em imersão por 30 
minutos. Após tal procedimento, essas mesmas traqueias 
corrugadas eram enxaguadas em água corrente, secas com 
jatos de ar comprimido e embaladas em papel de grau cirúr-
gico não estéril, sendo enviadas juntamente com o material 
estéril para a guarda. Após algum tempo, quando havia co-
lhido aproximadamente 50% das amostras, no Hospital Geral 
de Palmas, por determinação da CCIH houve mudança no 
protocolo, sendo padronizado o glutaraldeido a 2% 17, no lu-
gar do hipoclorito.
Em algumas ocasiões, observou-se que a troca das tra-
queias do circuito circular do aparelho de anestesia não ocor-
ria e, mesmo assim, confirmava-se ter havido troca.
No Hospital Oswaldo Cruz também houve mudança de 
protocolo pela CCIH, porém as traqueias passaram a ser es-
terilizadas após a remoção das sujidades. Essa mudança no 
protocolo ocorreu após a colheita de aproximadamente 80% 
das amostras. 
Nesses hospitais, tentou-se padronizar que a troca da cal 
sodada seria apenas realizada após padrão de retenção de 
CO2 à capnografia 16, porém há grande rotatividade de anes-
tesiologistas e alguns determinavam que a troca da cal soda-
da seria realizada pela mudança de cor – do branco para a 
tonalidade violeta. Havia, ainda, outros anestesiologistas que 
simplesmente determinavam que a troca da cal sodada fosse 
realizada no momento de sua entrada no plantão. Observou-
se que, na maioria das amostras colhidas, as trocas ocorre-
ram por mudança de cor e com um tempo médio de uso de 
três dias. Em três casos, a troca da cal sodada foi realizada 
após aproximadamente 15 dias de uso. Houve casos em que 
a cal sodada foi trocada, porém não se anotou o dia da troca.
A limpeza do canister do aparelho de anestesia, em um 
dos hospitais, era padronizada sendo feita com água e sabão, 
desinfecção com solução alcoólica e/ou desinfecção com o 
hipoclorito de sódio, enquanto, no outro hospital, apenas se 
realizava a troca da cal sodada sem a limpeza desse reci-
piente.
Com um total de 235 amostras que foram semeadas em 
meios de cultura para bactérias Gram positivo e Gram ne-
gativo, além de serem semeadas em meio de cultura para 
fungos, realizou-se um total de 705 culturas – destas, só não 
se observou crescimento nas amostras dos grânulos da cal 
sodada. 
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Durante a coleta, validaram-se as amostras que não toca-
ram em nenhuma outra parte do aparelho, a não ser naquela 
área desejada para a coleta da amostra no circuito circular, a 
fim de evitar resultados falso-positivos.
Observou-se que, em média, os procedimentos anestési-
cos tiveram duração de duas horas e trinta minutos, quando, 
ao final desse procedimento, havia a troca dos circuitos e a 
desinfecção da parte externa do aparelho de anestesia com 
álcool a 70%. Tentou-se estabelecer um prazo médio entre o 
uso do equipamento e uma nova coleta, porém isso não foi 
possível, devido à alta rotatividade dos anestesiologistas, à 
variedade das técnicas anestésicas empregadas, sendo vari-
ável o tempo transcorrido entre uma coleta e um novo uso do 
equipamento de anestesia e uma nova coleta.
O processamento da base de dados foi realizado com a 
utilização do software Excel® para Windows®. Todas as análi-
ses estatísticas foram feitas com o software SPSS® (Statistic 
Package for the Social Sciences, Chicago, IL, USA), versão 
13 para Windows®.
RESULTADOS
Foram coletadas amostras de 56 procedimentos anestésicos. 
Dessas amostras, 45 foram coletadas nas traqueias dos ra-
mos inspiratórios, ramos expiratórios, canister e cal sodada 
nos aparelhos da marca Takaoka e da marca Dräger.
Nos aparelhos da marca Intermed foram coletadas 11 
amostras. Além dos sítios já relacionados, foram colhidas 
amostras no frasco coletor, que vem a ser um dreno desse 
circuito circular. 
Cal sodada: nas 56 amostras colhidas, em todas as cultu-
ras semeadas com grânulos de cal sodada, não houve cres-
cimento nem de fungo nem de bactérias (tanto Gram positiva 
quanto Gram negativa). 
Ramo Inspiratório: A Tabela I apresenta os resultados obti-
dos nas amostras desse local. Houve um total de 19 amostras 
(33,9%) colhidas antes de se iniciar o procedimento anesté-
sico, sendo possível demonstrar a presença de pelo menos 
um micro-organismo. Além disso, detectou-se mais de um 
micro-organismo em duas dessas amostras (3,6%): em um 
dos casos, Staphylococcus aureus, e no outro, Staphylococ-
cus saprophyticus. Em quatro amostras houve crescimento 
da bactéria S. saprophyticus e, em uma amostra, cresceu a 
bactéria S. aureus. No meio de cultura para fungos, houve o 
crescimento positivo em 16 amostras, com crescimento de 
Candida sp., Penicillium sp. e Dermatophytus sp.
Ramo Expiratório: Os resultados obtidos das amostras es-
tão apresentados na Tabela II. Houve crescimento de micro-
organismos em 22 amostras (39,3%) antes do procedimento. 
Não houve detecção de mais de um micro-organismo em qual-
quer das amostras. Foram cinco amostras, com o aparecimen-
to de S. aureus, S. saprophyticus e Staphylococcus epidermi-
dis e 17 amostras com o crescimento de fungos, Candida sp., 
Penicillium sp., Dermatophytus sp. e Aspergillus sp.
Canister: As amostras positivas para crescimento de micro-
organismos antes do procedimento anestésico totalizaram 14 
(25%) (Tabela III), com crescimento de Candida sp., Peni-
cillium sp., Dermatophytus sp., Aspergillus sp. e Fusarium 
sp. Não houve crescimento de mais de um micro-organismo 
em qualquer amostra.
Frasco coletor: Nas amostras dos frascos coletores foram 
detectadas cinco culturas positivas (45%). Em dois procedi-
mentos anestésicos foi encontrado mais de um micro-orga-
nismo: S. saprophyticus, em um dos casos (9,1%) e uma 
bactéria Gram-negativa, Acinetobacter baumannii, no outro 
(9,1%). Em outro resultado da cultura do frasco coletor, houve 
crescimento da bactéria S. saprophyticus, assim como de S. 
epidermidis. Em dois dos resultados de cultura do material 
colhido no frasco coletor, em meio de cultura específico para 
fungos, houve crescimento de dois tipos de fungos: Candida 
sp. e Dermatophytus sp. (Tabela IV).
Tabela I – Resultados das Culturas das Amostras dos 
Ramos Inspiratórios dos Procedimentos Anestésicos
Micro-organismo
Antes
n %
Candida sp. 4 7,1
Dermatophytus sp. 5 8,9
Penicillum sp. 5 8,9
Outros fungos 2 3,6
S. saprophyticus 4 5,4
S. aureus 1 1,8
Sem crescimento 35 64,3
Total 56 100
Tabela II – Resultados das Culturas das Amostras dos 
Ramos Expiratórios dos Procedimentos Anestésicos
Microorganismo
ANTES
n %
Candida sp. 7 12,5
Dermatophytus sp. 6 10,7
Penicillum sp. 1 1,8
Aspergillum sp. 1 1,8
Outros fungos 2 3,6
S. aureus 2 3,6
S. epidermidis 1 1,8
S. saprophyticus 2 3,6
Sem crescimento 34 60,7
TOTAL 56 100
Tabela III – Resultados das Culturas das Amostras de 
Canister dos Procedimentos Anestésicos
Micro-organismo
Antes
n %
Candida sp. 6 10,7
Dermatophytus sp. 3 5,4
Penicillum sp. 2 3,6
Aspergillum sp. 1 1,8
Fusarium sp. 1 1,8
Sem crescimento 41 76,7
Total 56 100
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Tabela IV – Resultados das Culturas das Amostras dos 
Frascos Coletores
Microrganismo n %
Candida sp. 1 9
A. baumannii 1 9
S. saprophyticus 1 9
S. epidermidis 1 9
Dermatophytus sp. 1 9
Sem crescimento 6 55
Total 11 100
DISCUSSÃO
Como a atividade antimicrobiana do glutaldeído depende de 
suas condições de uso, como diluição e teor de material or-
gânico 17, seu uso inadequado pode levar ao aparecimento 
de biofilme; massa microbiana contendo material celular e 
extracelular aderida às superfícies dos artigos que perma-
necerem imersos em líquidos (inclusive sangue) 17. E como 
também no caso do cloro, em soluções aquosas, são rapida-
mente bactericidas, com boa atividade germicida, embora os 
micro-organismos formadores de esporos sejam 10 a 1.000 
vezes mais resistentes ao cloro do que as bactérias na forma 
vegetativa, também a matéria orgânica e os detergentes alca-
linos podem reduzir a eficácia dos compostos de cloro. Esses 
compostos de cloro estão indicados para a desinfecção de 
nível médio em produtos e superfícies, bem como para sua 
descontaminação 17. Portanto, para a eficácia desses produ-
tos, faz-se necessária a remoção de material orgânico e de 
toda e quaisquer sujidades.
Observou-se que, inicialmente, os tubos corrugados eram 
lavados com água e sabão e colocados em solução com hi-
poclorito a 1% ou com glutaraldeído a 2%, por 30 minutos, 
e depois enxaguados em água de torneira não estéril e se-
cos com jato de ar comprimido. Quando esse jato de ar não 
estéril, de um sistema não filtrado e úmido, atinge a parte 
interna desses tubos, possivelmente está realocando novos 
micro-organismos dentro dos tubos dos ramos inspiratórios 
e expiratórios.
No momento da secagem das superfícies internas dos tu-
bos, que são os ramos inspiratórios e expiratórios do circuito 
circular do aparelho de anestesia, quando o jato de ar com-
primido atinge um local em que há resíduos de sujidade ou 
biofilme, é possível que esse jato de ar comprimido remova o 
grumo de sujidade e o espalhe por todo o interior do tubo, re-
povoando, assim, uma área maior de luz interna do tubo com 
micro-organismos ainda viáveis, devido ao biofilme.
Como o jato de ar comprimido não contém filtro bacte-
riano ou filtro de líquidos, sendo um jato de ar comprimi-
do úmido, no momento em que esses tubos corrugados, 
teoricamente secos, foram acondicionados em papel com 
grau cirúrgico para armazenagem, ainda estão úmidos, por 
conta do ar comprimido que reveste a superfície interna, 
com uma fina camada de líquidos, estabelecendo nesse 
momento um ambiente propício ao crescimento de micro-
organismos.
Nas traqueias reprocessadas, ditas limpas, obtiveram-se 
culturas com o crescimento de sp., Dermatophytus sp., As-
pergillus sp. e Penicillium sp., e o crescimento das bactérias 
S. aureus, S. epidermidis e S. saprophyticus.
Mesmo tendo sido reprocessados, os tubos dos ramos ins-
piratórios e expiratórios apresentaram alto índice de contami-
nação por micro-organismos 4-6,9-13,18,19, o que sugere que a 
forma como está sendo realizado o reprocessamento não é 
eficaz e não atingiu seu objetivo.
Além desse fator, existem partes do circuito circular res-
piratório do aparelho de anestesia que não são limpas entre 
uma anestesia e outra, como o vasilhame que contém a cal 
sodada, o canister; na maioria das vezes, ocorre troca da cal 
sodada após mudança de cor, sem a prévia limpeza do canis-
ter, depois de várias anestesias.
Também fazem parte desse circuito circular respiratório do 
aparelho de anestesia válvulas direcionais, válvula pop off, 
fole e balões reservatórios, por onde passam os gases que 
entram e saem do paciente durante a ventilação mecânica 
produzida pelo aparelho de anestesia, gases estes que são 
quentes e úmidos, seja pelo processo de expiração, seja pela 
liberação de calor e água da cal sodada durante a absorção 
do CO2 expirado. Isso provoca acúmulo de líquido em todo o 
circuito circular respiratório do aparelho de anestesia, crian-
do, assim, não só nos tubos corrugados, mas também em 
outros locais um ambiente propício ao crescimento de micro-
organismos, aumentando a possibilidade de contaminação 
cruzada 6-8,11-13.
Apesar de as culturas da cal sodada não apresentarem 
crescimento de qualquer micro-organismo em nosso estudo, 
há trabalhos como o de Langevin que relatam a sobrevida de 
M. tuberculosis acima de 48 horas em meio altamente alcali-
no e potencial de disseminação através do circuito respirató-
rio do aparelho de anestesia 6,19.
Nos resultados das culturas do canister, observou-se 
crescimento apenas de fungos. Apesar do meio alcalino, 
esse vasilhame não era lavado com regularidade e, mesmo 
assim, os fungos permaneceram viáveis. Obteve-se cultura 
positiva para Aspergillus sp., o qual pode levar à infecção 
pulmonar 20.
Assim como Murphy e col. 13 verificaram a contaminação 
em várias partes do circuito respiratório do aparelho de anes-
tesia, no presente estudo também se observou contamina-
ção. No estudo realizado sobre a viabilidade das bactérias 
após a passagem pelo sistema circular do aparelho de anes-
tesia, Murphy e col. recomendam a troca dos descartáveis e a 
esterilização de todas as outras partes do circuito.
Questionamos a respeito da contaminação das outras 
áreas do mesmo circuito circular respiratório do aparelho de 
anestesia em que não se realizou coleta de amostras para 
cultura. Presume-se que, nessas áreas, exista um alto nível 
de contaminação.
Este alto índice de contaminação das partes analisadas 
do circuito respiratório do aparelho de anestesia revela 
que o reprocessamento se mostra ineficaz na desinfecção. 
Porém, mesmo que essas partes tivessem sido esteriliza-
das, todo o processo se invalida quando partes do mesmo 
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circuito não são limpas entre cada anestesia, gerando, 
assim, a possibilidade de contaminação cruzada entre os 
pacientes 6,8.
Em um grupo de 520 pacientes submetidos à aneste-
sia geral inalatória, avaliou-se a eficácia do uso de filtros 
bacterianos de baixa resistência 0,22-micron na prevenção 
de pneumonias pós-operatórias 14. Não houve diferença 
no aparecimento de pneumonia entre o grupo que usou 
filtro no circuito e aquele que não teve filtro no circuito res-
piratório. Esses resultados sugerem que o uso de filtros 
bacterianos não influencia na incidência de pneumonias no 
pós-operatório. 
Em pesquisa para avaliar a eficácia da limpeza do equi-
pamento de anestesia, com a finalidade de se determinar 
a necessidade ou não de filtros bacterianos nos aparelhos, 
foram avaliados três grupos de pacientes: um com sinto-
mas de doença do trato respiratório, outro com presença 
de secreções no trato respiratório e o último grupo com 
bronquite crônica 15. Das 550 culturas realizadas antes e 
após a anestesia, houve crescimento em apenas cinco cul-
turas, sendo de bactérias não patogênicas, o que indica 
que a colonização do aparelho é baixa e controlada por lim-
peza adequada e esterilização após o uso em pacientes, 
não justificando o uso de filtros bacterianos nos aparelhos 
de anestesia.
Apesar das traqueias dos tubos corrugados do sistema cir-
cular terem sido submetidas antes de cada anestesia ao pro-
cesso de desinfecção com hipoclorito a 1% ou glutaraldeído 
a 2%, nos resultados das culturas das amostras colhidas em 
suas paredes internas foram encontrados micro-organismos 
que permaneceram viáveis.
Nas condições deste estudo, conclui-se que os siste-
mas circulares do aparelho de anestesia podem apresentar 
elevado grau de contaminação por micro-organismos pato-
gênicos, conduzindo, eventualmente, inclusive, à contami-
nação cruzada. Apenas a esterilização, acompanhada de 
limpeza mecânica e desinfecção de alto nível dos compo-
nentes não esterilizáveis, pode garantir a reutilização com 
segurança.
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Resumen: Arai LAC, Azevedo RB – Contaminación del Aparato de 
Anestesia por Agentes Patógenos.
Justificativa y objetivos: Evaluar la contaminación de los aparatos 
de anestesia a través de recolecciones de 56 muestras para cultivo 
en el sistema circular del aparato de anestesia, en traqueas previa-
mente reprocesadas por desinfección con hipoclorito al 1% o gluta-
raldehido al 2%, después del lavado con jabón y agua no estériles, 
secadas con chorro de aire comprimido y almacenadas en papel qui-
rúrgico, y en otros locales del circuito respiratorio no reprocesados, 
antes de los procedimientos anestésicos.
Método: Fueron realizados cultivos de muestras de las traqueas 
de los ramos inspiratorios, ramos espiratorios, caníster, cal soda-
da y frasco recolector (dreno), a través de swab con medio Stuart, 
y sembradas entre los cultivos Agar sangre, Mac Conkey y Sa-
bouraud.
Resultados: En las traqueas reprocesadas de los  ramos inspira-
torios y espiratorios de los aparatos de anestesia, el nivel de conta-
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minación en algunos sitios fue de hasta un 39,3%, con la presencia 
de hongos y bacterias, siendo que en algunos casos había más de 
un microorganismo, un 75% de la contaminación por hongos y un 
25% de bacterias. Se encontró un cultivo positivo para Candida sp., 
Dermatophytus sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus epidermi-
dis. En el caníster, hubo contaminación en un 25%, con el aumento 
de Candida sp., Penicillium sp., Dermatophytus sp., Aspergillus sp. 
y Fusarium sp. En el frasco recolector, se observó la contamina-
ción de un 36% de las muestras analizadas, con un crecimiento de 
Candida sp., Dermatofitus sp., S. saprophyticcus y Acinetobacter 
baumannii. En los cultivos de la cal sodada no hubo crecimiento de 
microorganismos.
Conclusiones: En todos los puntos analizados, con excepción de la 
cal sodada, hubo un aumento de los microorganismos, con la posibi-
lidad de contaminación cruzada.
Descriptores: EQUIPO DE ANESTESIA, Sistema respiratório: con-
taminación; COMPLICACIÓNES: Infección hospitalar.
